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iI{t劇高号 (Ceritificate No.):LAD020200721 0033

1、 本実詮室え次得中国合格汗定国家決可委員会決可,決可江ギ号力:CNAS L1816。

The laboratory is accredited by the Cれ nヽa ttetiottal Accre醸 :tat:on Sen/ice fclr Col‐ For■1,ty Assessttent`lKlo CNAS妊 1816.

2、 本人枝准的淑1量発果,供対衣枝件的本人校准有表。          _
7れ e measurettent resttits i織 tれ ,s Catib″ atio,Cettificate are o残 ly valid to螢 le ca:ibration for the salelp:F abovo

3、 未姪本実験室キ面れ准,部分采用本江キ内容え歿。
Iれ e「 art of the certificate is inval;tlひノ:l121oし t the vvritten app「 oval frott the:3su;n31abOratoly

4、 校准所参員く的技木え件(Reference docuttents fび the caサ lbratio籍 :

」JF 1491-2014《 数字式交流屯参数淑1量供校准規疱》 《JJF 1491-2014 Calibration Specification for AC
Electrical Parameters Meter》

5、 枝准地点均琢境条件(Place and en新 rottental ξo角d福 o～
`of the calibratonぅ

杖
t撲ま

: 
杭州市演江区江虹 l‐1路316号 2号楼4楼 IIL磁 室

相対湿度:    53%
嚇 ゑ 劉℃

6、 本人校准所月二妥投各夕|え (L161 of・ 3,ゃ s,re",■ teヾ りipな ents usを 導in the calibr3tio→ :

投各名称

Devlce n3:me

没各%号
Seaa:銀 o

二姜技木指林
Tccれ ,114な iCら 3roこtFristics

湖源れ杓
Trateabi:ity～ 18〔 hanistη

う工事鑓号/布 裁期二

達ertiずicete篠 ●/Due ttate

多功能粽准源 9395017

交流屯圧 ACV士 (Output× 150

ppm+600 μ V)交流屯流 ACI±
(output× o o5%+100 μ A)立 流屯

瓜 DCV士 (Output× 1lppm+2μ

V)立流咆流 DCI± (Output×

150ppm+0 02μ A)交流功率 ACW

士 (Output× 009%)立流功率

DCW± (output× 0022%)功 率因

素 ±003%坂 率 ± (output×

2 5 ppm +5 μ Hz)

準な国家汁量淑1武 中む

201 9Fll-10-

2092568001/2020-10-
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学懇亀や畿1よ轟轟/Ak毒 餞二十二督ミ鑽薇壌妾総宝
(纂猿書い繊tF曇れヽ警くヽ母黛籍‐針饉鞭贅澪ぐ警,ゃo(議 itt S榛 、,1 無もo11熱 機、鷲:継ζ(《 o鷺 bttξ轟策濠継oは t゛す

江事夕喘選|:LADC202007210033

本た舞≧多与月寺 (Calibration
一、外況及工作正常性栓査:正常

In view of External and Generality check:Pass

二、交流屯圧 (@50Hz):

AC voltage (50Hz)

ヽ
Ｄ
ノ

ｔｌ
ｕＳｅｒ

量程

range

V

/

量程

range

W

/

kW

/   ‐

三、交流 屯流 (@50Hz):

Alternating current (50Hz)

量程   林准値  被栓表示値 示値俣差

range    Stillild  ln;::::ed lnd■
catlon

A A A A
/       1.0000    1.0005    0.0005

2.0000     2.0010     0.0010

5.0000    5.0038    0.0038

10.000    10.008     0.008

15.000     15.013     0.013

20.000    20.017     0.017

四、交流功率 (@50Hz):

AC power (50Hz)

允差

Limit

V

+ 0.400

± 0.44

+ 0.88

+ 1.20

+ 1.60

+ 2.00

+ 2.40

允差

Limit

A

± 0.0040

+ 0.0080

+ 0.0200

+ 0.040

+ 0.060

+ 0.080

允差

Limit

W

+ 0.88

± 1.76

kW

± 0.004

+ 0.009

+0.018
+ 0.048

相対す展不碗定度

Relative expanded

uncertainty

びrel(力 =2)

0.040%

0.040%

0.040%

0.040%

0.040%

0.040%

0.040%

相対抗展不碗定度

Relative expanded

uncertalnty

」rel(女 =2)

0.090%

0.090%

0.15%

0.15%

0.19%

0.19%

相対ケ展不碗定度

Relative expanded

uncerta■ nty

yrel(力 =2)

0.10%

0.10%

0.15%

0.12%

0.12%

0.12%

結透

Conclusion

P/F

P

P

P

P

P

P

P

鈷透

Conclusion

P/F

P

P

P

P

P

P

林准値

Standard

value

V

100.000

110.00

220.00

300.00

400.00

500.00

600.00

林准値

Standard

value

W

220.00

440.00

kW

l.100

2.200

. 4.400

12.000

示値渓差

Indication

error

W

O.07

0.25

kW

O.001

0.002

0.004

0.015

姑透

Concltlsion

P/F

P

P

P

P

P

P

被栓表示値 示値俣差

Inspected lndication

value      error

V          V

99。 975     -0.025

109。 99     -0.01

219.98     -0.02

300.08     0.08

400.12      0.12

500.16      0.16

600.18      0.18

被栓表示値

Inspected

value

W

220.07

440.25

kW

l.101

2.202

4.404

12.015
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ヤ轟ヽこ季ギ寺4撫轟撻春書譲ゑ十二彎電鑽薇瀧奏職宝
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校 准 結 果
五、功率因素 (@220V*lA):

Power factor(@220V*lA)

量程

range

/

六 、頻率 (@220V):

frequency (@220V)

ヽ
Ｄ
ノ

ｔｌ
ｕＳｅｒ

量程

range

Hz

/

禄准値

Standard

value

Hz

50.000

60.000

被栓表示値

Inspected

value

Hz

49.999

59.999

示値俣差

Indication

error

Hz

-0.001

-0.001

=E IL

Conc 1r-rs i on

prlF

P

P

七、亘流 屯圧 :

DC voltage

量程

range

V

/

禄准値

Standard

value

V

100.000

110.00

220.00

300.00

400.00

500.00

600.00

林准値

Standard

value

A

l.0000

4 2.0000

5.0000

10.000

. 15.000

20.000

被栓表示値

Inspected

value

V

99.981

110.01

220.01

300.08

400.16

501.71

602.06

被栓表示値

Inspected

value

A

l.0000

2.0003

5.0019

10.003

14.999

19,996

示値俣差

Indication

error

V

-0.019

0.01

0.01

0.08

0.16

1.71

2.06

示値俣差

Indication

error

A

O.0000

0.0003

0.0019

0.003

-0.001

-0.004

八、宣流 屯流 :

Direct current

量程

range

A

/

(Calibration

禄准値  被栓表示値 示値俣差

Standard  lnspected lndication
value     value     error

/          /          /

0.5000     0.5000     0.0000

0.6000     0.6000     0.0000

0.7000     0,7000     0.0000

0.8000     0.8000     0.0000

0.9000     0,9000     0.0000

1.0000     1.0000     0.0000

允差

Limit

/

+ 0.0004

+ 0.0004

+ 0.0004

+ 0.0004

+ 0.0004

+ 0.0004

允差

Limit

Hz

+ 0.200

+ 0.240

允差

Limit

V

+ 0.400

± 0.44

± 0.88

+ 1.20

+ 1.60

± 2.OQ

+ 2.40

允差

Limit

A

+ 0.0040

+ 0.0080

+ 0.0200

+ 0.040

± 0.060

± 0.080

相対す展不碗定度

Relative expanded

uncertalnty

」rel(力 =2)

0.40%

0.33070

0.29%

0.25%

0.22%

0.20%

相対す展不碗定度

Relative expanded

uncerta■ nty

」rel(力 =2)

0.0023%

0.0019%

相対す展不碗定度

Relative expanded

uncertalnty

〃rel(力 =2)

0.0025%

0.011%

0.0057%

0.0044%

0.0036%

0.0031%

0.0029%

相対ケ展不碗定度

Relative expanded

uncerta■ nty

」rel(力 =2)

0.050%

0.087%

0.090%

0.065%

0.12%

0.17%

,E ta

Concluslon

P/ F'

P

P

P

P

P

P

結恰

Conclusion

P/F

P

P

P

P

P

P

P

L+ :1\,a 16

Conc lus i on

PrlF

D
I

P

P

."P
P

P
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校 准 結 果 ｎＯ
０１ｔａｒ

ｂ０１１
上ａＣ／

１
＼

九、宣流功率 :

DC power

量程   林准値

Standard
range     value

W         W

/       220.00
440.00

kW        kW

/   1.100
2.200

4.400

12.000

result )

被栓表示値

Inspected

value

W

220.04

440.09

kW

l.101

2.202

4.406

12.039

示値俣差

lndication

error

W

O.04

0.09

kW

O.001

0.002

0.006

0.039

允差

Limit

W

O.88

1.76

kW

O.004

0.009

0.018

0.048

L+:\
iE 

'L

Conclusion

P/F

P

P

P

P

P

P

＋
一
＋
一

相対ケ展不碗定度

Relative expanded

uncerta■ nty

″rel(力 =2)

0.10%

0.10%

0.15%

0.12%

0.11%

0.10%

＋
一
＋
一
十
一
＋
一

,主 (Anrlく式atc):

・本次校注結果的ケ展不碗定度坪定依据―一」JF1059.12012《測量不碗定度坪定埼表示》

通veミ ぃ3ミ to総 oゞ ミヽe sNPandeSぃncきま31ミミy⑮ :゙聡 畿゙s議『e難 n゙t is ttcco「 S｀ Rs｀さご懇「
ミさも参̀飛

―壼0ヽ 登涯ゞ atuぶ 織゙Q織び壼xo「 準゙sヽ さ織

sIい nce羹豪ヽ晏ミド nヽ ttettsurettenミ .

。建波下次校准 日期 :20210720前

かtle ts Sete l壼 0壼 ―ヾy… 壼゙

・ 報告中如有最大允杵俣差、り1定結果 ,僕供参考 ,其中
″
P″ 代表

″
Pass″ ,″ F″代表

″
Fail″ ,″ N/A″ 代表

″
Not

applicable″  .
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